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 安全にご使用いただくために 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

安全性に関する重要な情報 
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 火災や人体への損傷を避けるには 

適切な電源コードを使用してください。  

 

 

電圧を正しく設定してください。  AC

 

本製品を接地してください。  

 
 

 

電源を切断してください。  

 

接続と切断は正しく行ってください。  

 

 

すべての端子の定格に従ってください。  

CAT

 
 

 

 

カバーを外した状態で動作させないでください。  

 

露出した回路への接触は避けてください。  

 

故障の疑いがあるときは動作させないでください。  
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保護メガネを着用してください。  

 

湿気の多いところで動作させないでください。  

 

爆発しやすい環境で動作させないでください。  
 

適切に通気してください。  

 

 

安全な作業環境を確保してください。  

 
 

 

 

 

 

製品表面を清潔で乾燥した状態に保ってください。 

 

1. 

 

2. 75%

 
 

 

注意： 
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 本マニュアル内の用語 

 
 

 

警告：  

 
 

 

注意：  

 

 安全に保守点検していただくために 

 

感電を避けてください。   

保守点検は単独で行わないでください。  

 
 

電源を切断してください。  

 

電源オン時の保守点検には十分注意してください。  

 

修理後は安全を確認してください。  

 
 

 本製品に使用される記号と用語 

 

▪   

▪   

▪   
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EMC

 
 

 EMC 適合性 

 EC 適合宣言 – EMC 

2014/30/EU Official Journal of the European Communities

 

EN61326-1：2013、EN61326-2-1：2013 EMC
1,2,3  

注：

 

▪ CISPR 11:2009+A1 2010 1 A  

▪ IEC 61000-4-2:2008  

▪ IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 RF  

▪ IEC 61000-4-4:2012  

▪ IEC 61000-4-5:2014+A1:2017   

▪ IEC 61000-4-6:2013 RF  

▪ IEC 61000-4-11:2004+A1:2017  
 

 

1  

 

2  

 

3  EMC

 

適合性に関する情報 

file:///C:/Users/khalabur/Documents/Author-it%205/Tek%20Word%20Document%20Continuous%20Numbering/AFG31000%20Series%20User's%20Manual/H_69776
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xxiv AFG31000   
 

EN 61000-3-2:2014： AC  

EN 61000-3-3:2013：  

 
 

 オーストラリア／ニュージーランド適合宣言―EMC 

ACMA Radiocommunications Act EMC  

CISPR 11:2009    1  A EN 61326-1:2013  
 

 安全性 

 
 

 EU 適合宣言 – 低電圧 

Official Journal of the European Union  

 

▪ EN 61010-1-2010    – 1

 

▪ EN 61010-2-030-2010    –  

2-030  
 

 機器の種類 

 
 

 安全クラス 

1 –  
 

 汚染度について 

 

▪ 1   

 

▪ 2   

 
 



  

 

AFG31000   xxv 
 

▪ 3   

 

▪ 4   

 
 

 汚染度 

2 IEC 61010-1  
 

 IP 定格 

IP20 IEC 60529  
 

 測定および過電圧カテゴリについて 

1

 

▪ II   

 

▪ III    

▪ IV    
 

注：  

 

 

 主電源過電圧カテゴリ定格 

II IEC 61010-1  
 

 環境条件 

 
 



 

 

xxvi AFG31000   
 

 使用済み製品の処理方法 

 

機器のリサイクル：  

 

 

 

WEEE

2012/19/EU

2006/66/EC EU

Web jp.tek.com jp.tek.com

 

バッテリのリサイクル：  

 

過塩素酸塩の取り扱い：  CR CR

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate  

バッテリの輸送：  

1g UN Manual of Tests and 

Criteria Part III, Sub-section 38.3

 
 

 

https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
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 はじめに 

AFG31000

InstaViewTM

 
 

 主要機能と特長 

AFG31000

 

 

▪ 9

 

▪ InstaViewTM

DUT

 

▪ 

 

▪ ArbBuilder PC USB

 

▪ 

 
 

まえがき 
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 主な性能仕様 

AFG31000

 

▪ 1 2  

▪ 1mVpp 10Vpp 50Ω  

▪ DDS  

▪ 25MHz 50MHz 100MHz 150MHz 250MHz AFG  

▪ 250MS/s 500MS/s 1GS/s 2GS/s 

▪ DAC 14  

▪ AFG  

▪ 128K AFG  

▪  

▪ 16M

128M  

▪ 256  

▪ 1µS/s 2GS/s 

▪ 168 1  
 

 モデルの一般情報 

"AFG31000 "  

Table 1: AFG31000 シリーズ 

型名 周波数帯域 サンプル・

レート 

チャンネル数 波形メモリ・

サイズ 

オプション 

AFG31021  25MHz 250MS/s 1 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31022  25MHz 250MS/s 2 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31051  50MHz 1GS/s 1 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31052  50MHz 1GS/s 2 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31101  100MHz 1GS/s 1 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31102  100MHz 1GS/s 2 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31151  150MHz 2GS/s 1 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31152  150MHz 2GS/s 2 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31251  250MHz 2GS/s 1 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31252  250MHz 2GS/s 2 16MS/Ch 128MS/Ch 

AFG31000  

▪ 25MHz 250MHz  

▪ 20MHz 160MHz  

AFG31000 14  
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 アクセサリ 

 スタンダード・アクセサリ 

Web jp.tek.com jp.tek.com  

 

Table 2: 利用可能な電源コード 

オプション 適用地域 属性 部品番号 

A0   120V 60Hz 161-0066-00 

A1  220V 50Hz 161-0066-09 

A2  240V 50Hz 161-0066-10 

A3  240V 50Hz 161-0066-13 

A5  220V 50Hz 161-0154-00 

A6  100V 50/60Hz 161-0298-00 

A10  50Hz 161-0304-00 

A11  50Hz 161-0400-00 

A12  60Hz 161-0357-00 

A99    
 

 オプショナル・アクセサリ 

 

Table 3: オプショナル・アクセサリ 

 部品番号 

50Ω BNC 2 250cm 98  012-1256-XX 

GPIB 2 200cm 

79  

012-0991-XX 

注：  EMC

 

 

 連絡先情報 

1-800-833-9200

Web jp.tek.com

 
 

https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
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 延長保証 

xxix  
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 設置の前に 

 
 

 動作の要件 

 

▪ 50mm 2  

▪ 50mm 2  

0℃ 50℃  

 

図 1：AFG31000 シリーズ（2 チャンネル）の前面パネル 
 

 

注意：  

 
 

はじめに 
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 コネクタのチェックと保護 

100V 240V 47Hz 63Hz  

115V 360 440Hz  
 

 

警告： 

10%  

入力／出力コネクタをチェックするには、以下の手順を実行します。 

1.  

2.  

注： 

 

 

 

図 2：AFG31000 シリーズの入出力コネクタ（前面パネル） 
 

3  
 

 

警告： 42Vpk BNC

 

 

 

注意： 

(Trigger Input) 5V . 
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 フローティング・グランド 

AFG31000

AC GND

 

 
 

 

警告：

42Vpk BNC

 

 
 

 

注意： 42Vpp DC AC

42Vpp

42Vpp  

 

 

 

図 3：AFG31000 シリーズのフローティング・グランド 
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 DUT の保護 

DUT DUT

 

DUT を保護するために、以下の手順を実行します。 

1. CH1 CH2  

2. Ch1 Ch2  

3. DUT  

▪ 500mV 

▪ –500mV 

 

 

図 4：電圧の上限値と下限値 
 



  

 

AFG31000   5 

 出力等価回路 

AFG31000

 

 

図 5：AFG の出力回路 

 

L

 

Table 4: 正弦波の出力ウィンドウ 

型名 最小振幅 最大振幅 

31021 5V 5V 10Vpp  10V 10V 20Vpp  

31022 5V 5V 10Vpp  10V 10V 20Vpp  

31051 5V 5V 10Vpp  10V 10V 20Vpp  

31052 5V 5V 10Vpp  10V 10V 20Vpp  

31101 5V 5V 10Vpp  10V 10V 20Vpp  

31102 5V 5V 10Vpp  10V 10V 20Vpp  

31151 2.5 2.5 5Vpp  5V 5V 10Vpp  

31152 2.5 2.5 5Vpp  5V 5V 10Vpp  

31251 2.5 2.5 5Vpp  5V 5V 10Vpp  

31252 2.5 2.5 5Vpp  5V 5V 10Vpp  
 

 過熱に対する保護 

AFG31000

 

 

▪  

▪  

▪  
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 機器のクリーニング 

 

1.  

2.  

3.  

注： 70%

 

 

 本機のインタフェース 

AFG31000  
 

 前面パネルの概要 

2  

 

図 6：AFG31000 シリーズの前面パネルの概要 
 

1.  

2.  

3. / (Frequency/Period) / (Amplitude/High) /

(Phase/Delay) / (Offset/Low) 

4.  

5. (Continuous) (Sweep) (Modulation) (Burst) 

6. (Sample Rate) (Run) 

7. (Default) (Save/Recall) (Touch-Off)

(Utility) (Help) 
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8. InstaView  

9. 

(Home) (Back) AFG

ArbBuilder

 

10. (Cancel) (Bksp) (Delete) Enter

 

11. G/n M/μ k/m x1  

12.  

13. LED  

14.  

15. USB Type A  

注： 

 

 

 ショートカット・キー（前面パネル） 

 

 

▪ /  

▪ /  

▪ /  

▪ /  

 

振幅/ハイ(Amplitude/High)ボタンを使用するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. 振幅/ハイ(Amplitude/High) (Ampl)  

3. 振幅/ハイ(Amplitude/High) (High)
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図 7：振幅(Amplitude)ボタンがアクティブ 

 

図 8：ハイ(High)ボタンがアクティブ 
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 初期設定 

デフォルト(Default)  

注： (Default)

GPIB Ethernet

 

初期設定に戻すには、以下の手順を実行します。 

1. デフォルト(Default)  

2. OK キャンセル(Cancel)  

 

 

図 9：デフォルト(Default)ボタンのメッセージ 
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 波形設定の調整 

1MHz 1Vpp

 

波形設定を調整するには、以下の手順を実行します。 

1. デフォルト(Default)  

2. ? OK キャンセル

(Cancel)  

3. 周波数(Frequency) CH1

周期(Period) (Frequency)

周波数/周期(Frequency/Period)

 

4. 周波数/周期(Frequency/Period) 周期

(Period)  

5. 振幅/ハイ(Amplitude/High)

 

6. 振幅/ハイ(Amplitude/High) ハイレベル

(High Level)

 

7. 単位(Units)  

注： Vpp  

 

Vpp Vrms dBm 50Ω  

Table 5: Vpp、Vrms、および dBm の関係（50Ω負荷） 

Vpp Vrms dBm 

20.00Vpp 7.07Vrms 30.00dBm 

10.00Vpp 3.54Vrms 23.98dBm 

2.828Vpp 1.00Vrms 13.01dBm 

2.000Vpp 707Vrms 10.00dBm 

1.414Vpp 500Vrms 6.99dBm 

632mVpp 224mVrms 0.00dBm 

283mVpp 100mVrms 6.99dBm 

200mVpp 70.7mVrms 10.00dBm 

10.0mVpp 3.54mVrms 36.02dBm 
 



  

 

AFG31000   11 

 波形の選択 

12 Sin(x)/x DC Gaussian

Lorentz Haversine

ArbBuilder 22  

 

Table 6: 変調形式と出力波形の形状 

動作モード 正弦波、方形波、ランプ、任意波形、

Sin(x)/x、Gaussian、Lorentz、 

指数立上り、指数立下り、Haversine 

パルス ノイズ、DC 

連続 • • • 

変調    

AM •   

FM •   

PM •   

FSK •   

PWM  •  

スイープ •   

バースト • •  

 

注： Vpp

Vpp Sin(x)/x Gaussian Lorentz Haversine

Vpp 2  
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出力波形を選択するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)

4  
 

 

図 10：タッチスクリーン 
 

2. 連続(Continuous)  
 

 

図 11：連続機能の選択 
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3. 正弦波(Sine)  
 

 

図 12：正弦波(Sine)の選択 
 

4. 任意(Arb)

 
 

Sin(x)/x DC Gaussian

 

 

図 13：任意(Arb)波形の選択 
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図 14：Sin(x)/x 波形の選択 
 

 基本モードの機能 

 

▪  

▪  

▪  

▪  

11

6  
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 後部パネルの概要 

 

 

図 15：AFG31000 シリーズの後部パネルのコネクタ 
 

1. Add In CH1 BNC  

2. Ext Mod Input 2 1 2

1

2  

3. Ext Ref Input BNC

AFG31000

 

4. Ext Ref Output BNC

AFG31000

 

5. LAN 10BASE-T 100 BASE-T

 

6. USB Type B USB  

注： USB USB Type A  

7. GPIB GPIB  

8. シャーシ・グランド・ネジ

6.35mm 0.25  

9. 電源コンセント AC AC  

10. セキュリティ・スロット
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 USBインタフェース 

USB

USB Type A Type B

 

注： USB Type A

USB Type B  

 

図 16：Type A および Type B USB コネクタ 
 

 チャンネルの選択 

CH1/CH2

2  
 

 出力のオン／オフ 

2 1 2

2  

信号出力を有効にするには、以下の手順を実行します。 

1. Ch1 出力(Ch1 Output)  

2. 2 Ch2 出力(Ch2 Output)

 

注： 

DUT  

 

 リモート通信オプション 

USB GPIB LAN TekVISA

jp.tek.com jp.tek.com

1

 

注： AFG31000

07714880x  

 

https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
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SYSTem:KLOCk[:STATe] 

 

SYSTem:KUNLOCk[:STATe] 

リモート・コマンドを使用して機器をロックするには、以下の手順を実行します。 

1. AFG31000 USB LAN

 

2. TekVISA jp.tek.com jp.tek.com

 

3. TekVISA OpenChoice Talker Listener

LAN IP  

 

図 17：TekVISA 機器の選択、Talker Listener 
 

https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
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4.  

5. *IDN?  

6. Query Talker Listener  

7. SYSTem:KLOCK:STATe ON  

8. 書込(Write) AFG31000

 
  

9.  
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 機器の電源の投入 

 

電源コードの接続： 

1.  

2. AC  

3.  
 

機器の電源の投入： 

 

 

 

図 18：AFG31000 シリーズ（2 チャンネル）の前面 

注： 

 

 

基本操作 
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 タッチスクリーン・インタフェース 

 

 

図 19：タッチスクリーンのメイン画面 
 
 

 基本モードのデフォルト画面 

AFG  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪ Vpp Vrms dBm  
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図 20：AFG のホーム画面（1 チャンネル） 
 

 拡張モードのデフォルト画面 

 

▪  

▪ シーケンス(Sequence)

(Waveform List) 1

Goto

256

16MB 128MB  

▪  

 

 

図 21：拡張モードのホーム画面（2 チャンネル） 
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図 22：シーケンス画面（1 チャンネル） 
 

 ArbBuilder の設定 

ArbBuilder ArbBuilder

ArbBuilder  

▪ ファイル(File)：

 

▪ 描画(Draw)：

 

▪ 編集(Edit)：  

▪ 送信(Send)：  

▪ 終了(Exit)：ArbBuilder  

 

 

図 23：ArbBuilder のホーム画面 
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 アプリの追加または削除 

AFG31000 USB

AFG31000

Web jp.tek.com jp.tek.com  

アプリのインストール： 

1. Web jp.tek.com jp.tek.com  

2. USB  

3. AFG31000 USB アプ

リの追加(Add Apps)  

 

図 24：アクティブなアプリの追加アイコン 

4. アプリの追加(Add Apps)  

5. *.tfa  

https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
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図 25：ダウンロードされたアプリに移動する 

6. OK  

7.  

8.  

 

図 26：新しいアプリの表示 

アプリの削除： 

1. 2

 

2. OK キャンセル(Cancel)  

3.  
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 ユーティリティ(Utility)メニュー 

ユーティリティ(Utility)

(Utility)

 

▪ (System) 

▪ / (Diagnostics/Calibration) 

▪ I/O (I/O Interface) 

▪ (Security Menu) 

▪ FW (Firmware) 

▪ (License) 

85
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 基本モード 

AFG31000

 

▪ 

 

▪ 67  
 

 タッチスクリーンのスワイプ領域 

ArbBuilder

 

注：  

 

 

図 27：下部のスワイプ領域 
 

機能の概要 
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図 28：下部のスワイプ領域のタブ 
 

 

 

図 29：上部のスワイプ領域 
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 パルス波形の作成 

パルス波形を作成するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2.  

3. パルス(Pulse)  

4. 周波数(Frequency)  

5. デューティ(Duty)

 

6. デューティ(Duty)

 

7. 立上り／立下り(Leading and Trailing)  
 

パルス波形の式 

 

 

 

図 30：パルスの周期と幅 
 

 

 lEdge =  

 tEdge =  

最大立上りエッジ時間 3  

: 

 Temp1 = 0.8  2.0   – tEdge 

 Temp2 = (  – )  0.8  2.0 – tEdge 

 Temp3 = 0.625   

: 

 Temp1 = 0.8  2.0   – tEdge 

 Temp2 = (  –  – )  0.8  2.0 – tEdge 

 Temp3 = 0.625   
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最大立下りエッジ時間 3

 

: 

 Temp1 = 0.8  2.0   – lEdge 

 Temp2 = (  – )  0.8  2.0 – lEdge 

 Temp3 = 0.625   

: 

 Temp1 = 0.8  2.0   – lEdge 

 Temp2 = (  –  – )  0.8  2.0 – lEdge 

 Temp3 = 0.625   
 

 任意波形を開くまたは保存する 

USB

USB USB  

波形を開くには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. ArbBuilder

27  

 

図 31：下部のスワイプ領域 

3. 開く(Open)  
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図 32：ArbBuilder タブ 
 

波形を保存するには、以下の手順を実行します。 

1. ファイル(File)  

2. (File) (Save) (Save As)

新規保存(Save As)

保存(Save)  
 

 ノイズまたは DCの作成 

ノイズを作成するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1  

3. ノイズ(Noise)  

DC 波形を作成するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1  

3. DC  

注：  

 

 バースト波形の作成 
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トリガ・バースト波形の作成 

(Manual)

 

 

トリガ・バースト波形を作成するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1 連続(Continuous)  

3. バースト(Burst)  

4. 1-サイクル(1-Cycle) N-サイクル(N-Cycles) Inf-サイクル(Inf-Cycles)

 

5. サイクル(Cycle) N- (N-Cycles) 2

 

 

図 33：バースト・パルス波形 
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ゲート・バースト波形の作成 

(Manual)

50%

 

(Manual)  

ゲート・バースト波形を作成するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1 正弦波(Sine)  

3. バースト(Burst)  

4. ゲート(Gate)  

 

 

図 34：ゲート・バースト波形 

注： 

(Gate)

 

 



 

 

34 AFG31000   

 波形のスイープ 

 

 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

 

 

図 35：スイープ波形の設定 
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波形をスイープするには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1 正弦波(Sine)

 

3. CH1 連続(Continuous)  

4. スイープ(Sweep)

 

 

 

図 36：オシロスコープのスイープ波形 

注： DC
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 波形の変調 

(Modulation)  

AM 波形を出力するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1 正弦波(Sine)

 

3. CH1 連続(Continuous)  

4. 変調(Modulation)  

5. AM  

6. AM (AM Source) 内部(Internal)  

7. AM  

8. 変調度(Depth)  

 
 

 

図 37：オシロスコープに表示された振幅変調波形 

注： 

DC AM

120% EXT MODULATION NPUT

±1Vpp USB

 

AM FM PM
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図 38：波形変調の数式 

 

Table 7: 出力振幅の数式に使用される記号 

 A (Vp-p) 

 fc (Hz) 

 fm (Hz) 

 t (sec) 

AM  m (%) 

FM  D (Hz) 

PM  P (degree) 

 

AM  

Table 8: 変調度と最大振幅の関係 

変調度 最大振幅 

120% A (Vpp) 

100% A (Vpp) * 0.909 

50% A (Vpp) * 0.682 

0% A (Vpp) * 0.455 
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FSK 波形 

FSK

FSK  

FSK 波形を出力するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1 正弦波(Sine)

 

3. CH1 連続(Continuous)  

4. 変調(Modulation)  

5. FSK  

6. FSK (FSK Source) 内部(Internal) 外部(External)

FSK  

7. Hop 周波数(Hop Frequency) FSK

 

注： AFG31000 FSK  

 

図 39：変調タイプ 
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PWM 波形 

PWM 波形を出力するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1 パルス(Pulse)  
 

 

図 40：パルスの選択 
 

3. CH1 連続(Continuous)  

4. 変調(Modulation)  
 

 

図 41：変調の選択 
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5. PWM ソース(PWM Source) (Internal) (External)  
 

 

図 42：PWM ソースの設定 
 

6. 偏差(Deviation)  
 

 

図 43：偏差の設定 
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7.  
 

 

図 44：形状の設定 
 

注： 130
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 トリガ出力 

2 CH1

 

トリガ出力をセットアップするには、以下の手順を実行します。 

1. AFG31000 Ch1

 

2. 基本(Basic)  

3. CH1 連続(Continuous)  

4. 方形波(Square)

4.9MHz

 

5. CH1 スイープ(Sweep)

(Repeat) (Trigger)

 

6. CH1 変調(Module)

 

7. CH1 バースト(Burst)

 

注： 4.9MHz 4.9MHz

 

Table 9: 波形の設定出力周波数 

MHz  トリガ出力周波数（F、MHz） 

4.900 000 000 00 Fs 

4.900 000 000 01 14.700 000 000 0 Fs/3 

14.700 000 000 1 24.500 000 000 0 Fs/5 

24.500 000 000 1 34.300 000 000 0 Fs/7 

34.300 000 000 1 44.100 000 000 0 Fs/9 

44.100 000 000 1 50.000 000 000 0 Fs/11 

50.000 000 000 1   

注： 50MHz

(External)
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 2 チャンネル信号の調整 

注： AFG31000 2  

AFG31000

2

 

CH1 CH2 5MHz 2

CH2 10MHz 5MHz CH2

2

" "

 

2

5MHz 0  

2 チャンネルの信号の設定を調整するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1 10MHz 5MHz

CH2  
 

 

図 45：CH1 の周波数（5MHz） 
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3. InterChannel  

4. CH1 CH2 位相調整(Align Phase)  
 

 

図 46：CH1 と CH2 の位相調整 
 

1 2

 
 

振幅(Amplitude) 

CH1 CH2 レベル CH1=CH2(Level CH1=CH2)

 
 

周波数/周期 

CH1 CH2 周波数 CH1=CH2(Frequency CH1=CH2)

 
 

 負荷インピーダンス設定 

AFG31000 50Ω 50Ω

 

負荷インピーダンスを設定するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1  

3. 負荷(Load) 負荷(Load) High Z 50/100  

4. 1Ω 50Ω  

50Ω  
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注：  

dBm Vpp

 

 

 波形極性の反転 

2

 

波形極性を反転するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. 正弦波(Sine wave)  

3. CH1 連続(Continuous)  

4.  

5. InterChannel Ch1 を Ch2 にコピー(Copy CH1 to CH2)  

6. OK  
 

 

図 47：チャンネル 1 からチャンネル 2 へコピー 
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7. CH2 反転(Invert)

 
 

 

図 48：チャンネル 1／チャンネル 2 の極性の反転 

CH1 CH2

 

 

図 49：反転された正弦波 
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 ノイズの付加 

 

ノイズを付加するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. 正弦波(Sine wave)  

3. CH1 連続(Continuous)  

4.  

5. CH1 オン(On)  

6.  

 

 

 

図 50：ノイズなし 
 

 

注：  
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図 51：ノイズを付加した後の波形 
 

注： CH1 CH2

50%

 

 

 外部信号の付加 

AFG31000 Add In CH1

 

外部信号を付加するには、以下の手順を実行します。 

1. Add In  

2. 基本(Basic)  

3.  

4. CH1 外部信号付加(External Add)  

5. Ch1 出力(Ch1 Output)  
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図 52：ノイズを付加する前の外部信号 
 

 

 

図 53：ノイズを付加した後の外部信号 
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 差動信号の生成 

2 CH1 CH2

CH2 CH1  

差動信号を生成するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. CH1  

3.  
 

 

図 54：下部のスワイプ領域 
 

4. CH2 CH1 コンプリメント(CH1 Complement) CH2

CH1 CH2 CH1  
 

 

図 55：Ch2 タブと CH1 コンプリメント(CH1 Complement)ボタン 
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 外部リファレンス・クロック 

AFG31000 EXT REF INPUT

EXT REF OUTPUT

 

AFG31000

10MHz

EXT REF OUT

 

EXT REF INPUT

 

注： 10MHz

10MHz

10MHz  

リファレンス信号を選択するには、以下の手順を実行します。 

1. ユーティリティ(Utility)  

2. システム(System)  

3. (Clock Ref) 内部(Internal) 外部(External) EXT REF INPUT
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 複数機器の同期 

AFG31000

 

DUT 2

3 3

6

 

 

注： 2  

複数機器を同期させるには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. マルチユニット同期(Multi-unit sync)  
 

 

図 56：マルチユニット同期タブ 1 

3. マスタ(Master) スレーブ(Subordinate)  

4.  

5. BNC
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図 57：マルチユニット同期タブ 2 
 

6. EXT REF OUT EXT REF IN BNC

 
 

 

図 58：マルチユニット同期タブ 3 
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7.  

8.  
 

 

図 59：マルチユニット同期タブ 4 
 

9.  

10. 同期(Synchronize)  
 

 

図 60：マルチユニット同期タブ 5 
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図 61：マスタ・ユニットの波形 
 

注： 1 40ns

0

InstaView 59  

 

 

図 62：マスタとスレーブ（同期前） 
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図 63：マスタとスレーブ（同期後） 
 

注： クロック、外部

(Clock Ref External) AFG CH1

Inf-サイクル(Inf-Cycles)

内部(Internal)  

 

 USBフラッシュ・ドライブ 

AFG31000 USB

 

▪ USB  

▪ USB  

▪ USB  

▪ USB  

注： USB

 

30

 

57  

96  
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 機器設定の保存／呼出 

USB

USB

 

機器設定の保存／呼出を行うには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. 保存／呼出(Save/Recall)  

3. 保存とリコール(Save & Recall) 新規保存(Save as) 呼出

(Recall)  

4. メモリ(Memory) USB  

5.  

6. メモリ(Memory) USB

 

7. メモリ(Memory) USB  

注： 

保存／呼出(Save/Recall) 削除(Delete)

USB .tfs

 

 

 画面イメージの保存 

USB  

画面イメージを保存するには、次の手順を実行します。 

1. USB USB  

2. .png  

3. 2  

4.  

5.  

6. OK  

注： USB TEK

xxx.png

xxx  

 

 チュートリアル 

AFG

 
 



 

 

58 AFG31000   

 チュートリアル：波形の選択と設定の調整 

 

波形の選択と設定の調整： 

1.  

2.  

3. CH1 BNC

 

4. 基本(Basic)  

5.  

6. CH1 出力のオン(CH1 Output On)  

7.  

8.  

9. 周波数(Frequency)  

10. Enter

 

 
 

 チュートリアル：正弦波の作成 

 

正弦波の作成： 

1.  

2.  

3. CH1 BNC

 

4. 基本(Basic)  

5. 正弦波(Sine) 連続(Continuous)

 

6. CH1 出力のオン(CH1 Output On)  

7. 

 

▪ 0.5μs/div 

▪ 200mV/div 

8. 周波数／周期(Frequency/Period)

 

9. (Freq)
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10. Enter

 

注： 

 

 

 InstaView の概要 

InstaViewTM

DUT

 

InstaView の使用法： 

1. 基本(Basic)  

2. InstaView  

注： 

 

3. 1

自動測定(Auto Measure) 2  

4. OK InstaView  

注： InstaView

(Delay)

 

 



 

 

60 AFG31000   

 InstaView の使用 

50Ω 50Ω

50Ω

50Ω  

DUT 50Ω

DUT

3.3V TTL

6.6V TTL

Ω

3.3V  
 

InstaViewTM DUT

 

チュートリアルに使用する機器 

▪ AFG31000 1  

▪ 50Ω 1MΩ 1  

▪ BNC-BNC- 1  

▪ BNC T JKJ 1  

▪ 1  

 

図 64：InstaView チュートリアルに使用する機器 
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AFG31000 シリーズのセットアップ 

1. デフォルト Default 方形波(Square) CH1

 

2. AFG31000 CH1 CH1 BNC  

3. AAAFG31000 CH1  
 

 

図 65：AFG31000 シリーズでの InstaView のセットアップと接続 
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4. CH1

 

5. CH1 50Ω 1MΩ

 

 

図 66：オシロスコープの画面（1MΩ） 

6. BNC CH1

BNC T  

7. LCR

 

8.  

注 DUT

 

AFG31000 シリーズでの InstaView セットアップ 

1. InstaViewTM  
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図 67：AFG31000 シリーズでの InstaView のセットアップ 

2. CH1 実行(Run)

 

 

図 68：チャンネル 1 の選択 

3. CH1 BNC OK  
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図 69：BNC の接続（トリガ）– InstaView 

4. AFG

 

 

図 70：遅延ダイアログ 

5. CH1 OK  

6. CH1 BNC  

7. AFG31000  

8. 4 8

DUT
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図 71：CH1 オシロスコープ（1MΩ）– InstaView 
 

 設定の変更 

波形設定を変更するには、次の手順を実行します。 

CH1 InstaView

 

 

図 72：周波数（5MHz）– InstaView 
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図 73：周波数（5MHz）– オシロスコープ 
 

 

図 74：振幅（2Vpp）– オシロスコープ（InstaView） 
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図 75：振幅（2Vpp）– InstaView 
 

 拡張モード 

 

GoTo SCPI

 

1 1

I/Q

 

 

図 76：拡張モードのデフォルト画面 
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 拡張出力モード 

 

▪ シーケンス：シーケンス(Sequence)

256

16MB 128MB

GoTo

 

▪ 連続： 1  

▪ トリガ： 1 1

 

▪ ゲート： 1

 

 

 

▪  

▪ シーケンス(Sequence)  

▪  
 

 拡張シーケンス・リスト 

 

▪ 開く(Open)  

▪ 新規(New)

 

▪ 保存(Save)  

▪ 新規保存(Save As)  
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図 77：シーケンス画面（1 チャンネル） 
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 拡張波形リスト 

拡張波形リスト 

▪ 開く(Open)：  

▪ メモリ(Memory)：  

▪ USB： USB  

▪ 事前定義済み(Predefined)：  

▪ 削除(Delete)：1  

 

図 78：波形リスト 
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 拡張設定バー 

拡張設定バー 

▪ シーケンス(Sequence)

 

▪ 連続(Continuous) 1  

▪ トリガ： 1 1

 

▪ ゲート(Gated) 1

 

 

図 79：設定バー 
 

設定バー、CH1/CH2 

▪ スケール(Scale)：1

 

▪ オフセット(Offset)：

 

注

CH1/CH2

 

 

図 80：チャンネルのスケールとオフセット 
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設定バー、タイミング 

▪ サンプル・レート(Sampling Rate)：  

▪ タイマ(Timer):  

 

図 81：タイミング 
 

設定バー、拡張テーブル 

▪ Repeat（繰返し）：  

▪ Wait Event（イベントの待機）：  

▪ Jump Event（ジャンプ・イベント）：  

▪ Jump Addr（ジャンプ・アドレス）：  

▪ Go to：

 

 

図 82：シーケンス・テーブル 
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 シーケンス・テーブル 

シーケンス・テーブル 

 

▪ イベントの選択（待機／ジャンプ用）： SCPI

 

▪ Wait（待機）：

 

▪ Repeat（繰返し）： 1 1,000,000

 

▪ Jump（ジャンプ）：

 

▪ Goto： Goto

Next

 

 

 

図 83：シーケンス・テーブル 
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 シーケンス・モード 

 

▪ イベントの選択（待機／ジャンプ用）： SCPI

 

▪ Wait（待機）：

 

▪ Repeat（繰返し）： 1 1,000,000

 

▪ Jump（ジャンプ）：

 

▪ Goto： Goto

Next

 

 

 

図 84：シーケンス・モード 

連続モード 

1  = 1

Goto  
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図 85：連続モード 
 

トリガ・モード 

1  = 1

1 1

 
 

 

図 86：トリガ・モード 
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ゲート・モード 

1

Goto  
 

 

図 87：ゲート・モード 
 

拡張サムネール 

 

 

図 88：サムネール 
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 チュートリアル：拡張モードの使用方法 

AFG31000

 

16MB 128MB 256

GoTo

SCPI

 

3

 

チュートリアルに使用する機器 

▪ AFG31000 1  

▪ 4 4  

▪ BNC-BNC- 3  
 

 拡張モードの接続 

1. CH1 CH2 CH1 CH2 CH3

 

2. CH3  

 

図 89：機器のセットアップ 
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 拡張モード使用 

注： ホーム(Home)  

 

図 90：ホーム画面の拡張（Advanced）アイコン 
 

1. シーケンス(Sequence)  

2. 開く(Open)  

 

図 91：空の波形リスト 
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3. 事前定義済み(Predefined) OK

 

 

図 92：事前定義済み(Predefined)ボタン 
 

 

図 93：波形リストからの選択 
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4.  

 

図 94：波形のドラッグ＆ドロップ 
 

注： CH1 CH2  

5. Go To (Next) 1

 

 

図 95：Go To フィールド、1 に変更 
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6. 2 3 " "

1 1

 

 

図 96：結果の変化を観察する 
 

 

図 97：リピート機能の設定 
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7. 1

50  

 

図 98：左から右にスワイプしてボックスを選択 
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8. オン(On) CH1 CH2 実行(Run)

 

9. CH1 CH2 CH3  

10. CH1

50% CH1 50%  

11. タイミング(Timing) 1GHz 500MHz

 

12. 実行(Run) 2

 

13. CH1  

 

図 99：マニュアル・トリガ 

14. 1 Wait Event

マニュアル(Manual)  

15. 実行(Run) 2

 

16. 1
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図 100：マニュアル(Manual)トリガ・ボタン 

17.  

 

図 101：シングル・トリガの取込み波形 
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 ユーティリティ(Utility)メニュー・オプション 

ユーティリティ(Utility) (Utility)

 

▪ システム(System)

 

▪ 診断／自己校正(Diagnostics/Calibration)

 

▪ I/O インタフェース(Diagnostics/Calibration) GPIB

DHCP IP  

▪ セキュリティメニュー(Security Menu)  

▪ ファームウェア(Firmware)  

▪ ライセンス(License)

 
 

 

図 102：ユーティリティ(Utility)のホーム画面 
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 システム(System)メニューの設定 

 

▪ 言語(Language)： 英語(English) フランス語(French) ドイツ語

(German) 日本語(Japanese) 韓国語(Korean) 简体中文(Simplified Chinese) 繁體中文

(Traditional Chinese) ロシア語(Russian)  

▪ ソフト・キーボード(Soft keyboard)：オン(On)

オフ(Off)  

▪ トリガアウト(Trigger Out)： 同期(Sync) トリガ(Trigger)

52 42 )  

▪ クロック基準 (Clock Reference) 内部 (Internal) 外部

(External)  

▪ パワーオン(Power On)： ラスト(Last) 初期設定(Default)

87  

▪ スクリーンセーバ(Screen Saver)：オン(On) オフ(Off) 5

オン(On)

オフ(Off)  

▪ クリック音(Click Tone)： オン(On) オフ(Off)

 

▪ ビープ音(Beeper)：オン(On) オフ(Off)

オフ(Off)

 

▪ 出荷時デフォルト(Factory Default)  

▪ 輝度(Brightness)：  

▪ タイム・ゾーン(Time Zone)  

 

図 103：システム設定 
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機器設定の変更 

(Utility)

85  

パワーオン設定を変更するには、以下の手順を実行します。 

1. ユーティリティ(Utility)  

 

図 104：Utility（ユーティリティ）ボタン 
 

2. システム(System)  

3. ラスト(Last)  

 

▪ (Trigger Out) 同期(Sync) トリガ(Trigger) 

▪ クリック音(Click Tone)  

▪ (Clock Reference) 外部(External) 内部(Internal)  

▪ (Screen Saver) オン(On) オフ(Off) 

▪ (Beeper) オン(On) オフ(Off)  

▪ (Brightness)  
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機器セットアップおよび波形のメモリからの消去 

 

注： デフォルト(Default)

 

機器設定および波形をメモリから消去するには、以下の手順を実行します。 

1. ユーティリティ(Utility)  

2. システム(System)  

3. (Factory Default) リセット(Reset)  

4. OK

キャンセル(Cancel)  

 

図 105：機器設定および波形の消去 
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言語の選択 

 

注： 

 

言語を選択するには、以下の手順を実行します。 

1. ユーティリティ(Utility)  

2. システム(System)  

3. 英語(English) フランス語(French) ドイツ語(German) 日

本 語 (Japanese) 韓 国 語 (Korean) 簡 体 中 文 (Simplified_Chinese) 繁 體 中 文

(Traditional_Chinese) ロシア語(Russian)  

 

図 106：言語の選択 
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 診断／自己校正機能 

(Utility)  

▪ 自己診断(Self-Diagnostics)：実行(Run)

91  

▪ 自己校正(Self-Calibration)：実行(Run) DC

91  

▪ ウォームアップ・タイマ(WarmUpTimer)：開始(Start)

20  

▪ リフレッシュ・リレー(Refresh Relay)：実行(Run)

2 1,000

 

 

 

図 107：診断／自己校正 

 

▪ 20  

▪ 0℃ 50℃  
 



  

 

AFG31000   91 

診断／自己校正の実行 

(Utility)

(Utility)

85

 

▪ 診断（セルフテスト）：  

▪ 校正（自己校正）： DC

 
 

 

図 108：診断／自己校正 
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注： 

 

診断／自己校正を実行するには、以下の手順を実行します。 
 

 

注意： 

 

注：

 

1. ユーティリティ(Utility)  

2. 診断／自己校正(Diagnostics/Calibration)  

3. 実行(Run)  

4. OK キャンセル(Cancel)  
 

 

図 109：システム診断の実行 
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5. 8  

6. 実行(Run)  

7. OK キャンセル(Cancel)  
 

 

図 110：自己校正の実行 
 

8. 8  

9.  
 

 入出力インタフェース 

(Utility) I/O

 

注

 

▪ コンフィグレーション(Configuration) オフバス(Off Bus) GPIB

トーク／リスン(Talk/Listen)

.  

▪ GPIB アドレス(GPIB Address)  

▪ DHCP Dynamic Host Configuration Protocol DHCP オン(On) オフ(Off)

 

▪ デフォルトゲートウェイ(Default Gateway)

 

▪ サブネットマスク(Subnet Mask)

 

▪ IP アドレス(IP Address) IP  
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図 111：I/O インタフェース・オプション 
 

 セキュリティメニューの設定 

(Utility) (Security Menu)

 

 

図 112：セキュリティメニューの設定 
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▪ アクセス・コントロール(Access Control Select) オン(On) オフ(Off)

 

注： 

 

▪ パスワード変更(Change Password) 変更(Change)

 

注： DEFAULT 123456 4

14 0 9

1-800-833-9200 jp.tek.com jp.tek.com

 

 

 ファームウェア(Firmware)メニューの設定 

96  

 

図 113：ファームウェア更新メニュー 
 

https://jp.tek.com/
https://jp.tek.com/
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機器ファームウェアの更新 

USB Type A USB

USB 16

 

 

注意： 

USB

 

ファームウェアを更新するには、以下の手順を実行します。 

1. jp.tek.com 31000  

2. .zip  

3. .ftb USB

 

4. AFG31000 USB  

5. ユーティリティ Utility  

6. FW 更新->更新( Firmware > Update)  

7. USB  

注：  

 

図 114：ファームウェアの更新 
 

8.  

9. OK  

10.  

11. USB  

  

https://jp.tek.com/
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注： アクセス保護(Access Protection)

 

 

 

InstaView

InstaView  

 ライセンス(License) 

 

 

図 115：ライセンス・アップデート 
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 ヘルプ 

 

 

ヘルプを表示するには、以下の手順を実行します。 

1. ヘルプ(Help)  

2.  

3. (Help) (Help)  

4. 

 

 
 

 ArbBuilder 

ArbBuilder USB

 

ArbBuilder ArbBuilder

ArbBuilder  

 

 

図 116：ArbBuilder のホーム画面 
 



  

 

AFG31000   99 

ArbBuilder

 

 

USB ArbBuilder

 

 
 

 任意波形の作成 

USB  

任意波形を作成するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. ArbBuilder  

3. 新規(New)  

4. フリーハンド(Freehand) 水平軸(Horizontal) 垂直軸(Vertical)

ポイント(Point)  

5. ファイル(Point)  

6. 新規保存(Save As)  

7. 送信(Send)

 

8. ArbBuilder  

注： 

# $ * %  

 

 標準波形の作成 

ArbBuilder

101 ArbBuilder

111  

 

図 117：ArbBuilder のホーム・タブ 
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標準波形を作成するには、以下の手順を実行します。 

1. 新規波形(New Waveform)  

 

図 118：ArbBuilder の新規波形 
 

2. (Function) 正弦波(Sine) 方形波

(Square)、三角波 (Triangle)、パルス波 (Pulse)、ノイズ (Noise)、Sin(x)/x、DC、スイープ

(Sweep)、Lorentz、ExpRise ExpDecay  

3.  

4. プレビュー(Preview)  

 

図 119：ArbBuilder のメイン画面 

5. OK キャンセル(Cancel)  

6. 保存(Save) 新規保存(Save As) 閉じる(Close)

 

7. 送信(Send)  

8. (Send) CH1 に(To CH1) CH2 に(To CH2) 1

2  
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 数式を使用した波形の作成 

ArbBuilder  

注： 

 

ASCII

WPL

WPL 2

 

新規数式(New Equa)

 
 

 

図 120：ArbBuilder の数式ファイルとソフト・キーボード 
 



 

 

102 AFG31000   

 

図 121：ArbBuilder の数式ファイル 
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Table 10: 数式エディタの画面要素 

要素 概要 

  

 

 

  

  

  

(Open)  

(Save as) 

 

eqa  

(Compile) 

 

OK

(Close)  

OK (Close)

 

 

ArbBuilder

 

 

図 122：ArbBuilder のソフト・キーボード 
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Table 11: コマンドの構文 

プログラム要素 シンボル 意味 

 ( ) 

,

 

 t x v  

t = range()  

x = range ( ) 0.0 1.0  

v =  

 * /  

^ "^" "*" "/"

 

 

 

 

pi * (2^3) * x "2^3" 2 3  

 # "#"  

 

"#"

 

 a–z % $ &

 

@ A _ 

a z % $ & @ A _

 

 pi  

 e 10

|5.9e–39| |3.4e38|  

 

1e6=1,000,000, 1e–3=0.001 

 k k0–k9 k k#

0  

 = = k  

 

k0=2*pi 
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プログラム要素 シンボル 意味 

   

 

(  )  

 sin(), cos() 

 

 

 

 

range(0,100 s)cos(2*pi*x)   
range(0,100 s)sin(2*pi*1e4*t) 

 exp(), 

log(), ln() 
log ln

 

 

range(0,50 _s) 1–exp(–5*x) range(50 _s,100 _s) 
exp(–5*x) 

range (0,100 _s) log(10*(x+0.1)) 

range (0,100 _s) 

 sqrt()  

 abs()  

 

range (0,100 _s) abs(sin(2*pi*x)) 

 int()  

 

range (0,100 _s) int(5*sin(2*pi*x))/5 

 round()  

 

range (0,100 _s) round(5*sin(2*pi*x))/5 

 norm() 1.0 1.0 1.0

range()

norm() 1  

 

range (0,100 _s) sin(2*pi*x)+rnd()/10 norm() 

 max() min() Max () 2 Min () 2

 

 

range (0,100 _s) sin(2*pi*x) range (0,50 _s) min 
(v,0.5) range (50_s,100 _s) max(v,–0.5) 
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プログラム要素 シンボル 意味 

 range() 

range()

 

range(0)

range  

 

range()

range()

range range(

, )  

 

range(0,1ms) Time range sin(2*pi*x) equation 

 rnd (1

16,777,215

) 

1

 

 

range(0,100 _s) rnd(2)/3 

 diff() range() diff()

diff() 1  

 

range(0,33 _s) –0.5 
range(33 _s,66 _s) 0.5 
range(66 _s,100 _s) –0.5 
range(0,100 _s) diff() 

 integ() range() integ()

integ() 1 integ()

norm()  

 

range(0,33 _s) –0.5 
range(33 _s,66 _s) 0.5 
range(66 _s,100 _s) –0.5 
range(0,100 _s) integ() norm() 

 mark  

( 1

2) 

range()

 

mark() 1 mark(1)

 

 
 

(Units)

 

Table 12: 単位(Units)メニュー 

単位 意味 

m e–3  

u μ e–6  

n e–9  

p e–12  
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s  

,  

K e3  

M e6  

 

 

Table 13: キーボード・テキスト・コマンド 

ボタン 意味 

Enter  

(Bksp) 1

 

CLR  
 

数式エディタを使用した波形の作成 

1. ArbBuilder > ファイル(ArbBuilder > File) 新規数式(New Equation)

 
 

 

図 123：ArbBuilder の数式エディタ・リボン 
 

2. 

Sine(w)  
 

 

図 124：ArbBuilder の数式テキスト・エディタ 
 

3. コンパイル(Compile) (Output)

"Compiled Successfully"

(Preview) (Output)
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図 125：ArbBuilder – コンパイル成功 
 

 

図 126：ArbBuilder – プレビュー 

4. OK キャンセル(Cancel)

 

5. 1 2  

 

図 127：ArbBuilder の log 波形 

注： 7 ASCII 1

256 :

1,000  
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波形数式の保存 

1. 101 1 3  

2. 新規保存(Save As)  

OK .eqa  
 

数式ファイルを開く 

1.  

2. 開く(Open)  
 

数式ファイルの編集 

 

▪ (Cut) カット(Cut)  

▪ (Copy) コピー(Copy)  

▪ (Paste) ペースト(Paste)

 

▪ 
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 ArbBuilder でファイルを開く 

1. (Waveform) 開く(Open)

ArbBuilder wfm csv tfw,

tfwx  

2. Open in New Tab  

3. OK  

 

 

図 128：ArbBuilder のオプション 
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 ArbBuilder を使用した波形の描画 

1. 99

 

2. 描画(Draw)  

3.  

▪ フリーハンド(Freehand)  

▪ 水平軸(Horizontal)  

▪ 垂直軸(Vertical)  

▪ ポイント(Point) リニア(Linear) ス

ムージング(Smooth) 階段波形(Staircase) ArbBuilder

 

 

図 129：ArbBuilder（フリーハンド） 
 

4. ポイント(Point)

 

5. 

 

3  

▪ リニア(Linear)  

▪ スムージング(Smooth)  

▪ 階段波形(Staircase)  
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 ArbBuilder を使用した波形の編集 

1.  

 

図 130：ArbBuilder で波形を開く 
 

2. ArbBuilder > 編集(ArbBuilder > Edit)  

 

図 131：ArbBuilder の編集ツールバー 
 

3. カット(Cut) 2  

 

図 132：ArbBuilder での波形データの切り取り（ハイライト部分） 
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4. (Copy) 2

 

5. (Paste)  

Table 14: 貼り付け機能 

項目 概要 

(Paste at the End)  

(Paste at the 
Beginning) 

 

(Paste at the Active Cursor) 

 

(Replace 
between the Cursors) 

 

1. (Invert)  

 

図 133：ArbBuilder（反転） 
 

 

図 134：ArbBuilder（反転の結果） 
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2. (Mirror)  

 

図 135：ArbBuilder（鏡映反転） 
 

 

図 136：ArbBuilder（鏡映反転の結果） 
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3. (Shift/Rotate) (Shift/Rotate)

 

 

図 137：ArbBuilder の波形表示ゾーン 
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Table 15: 波形修正に使用するコントロール 

項目 概要 

(Points)  

  

(Rotate)  

(Horizontal 
Shift) 

 

▪  

▪  

▪  

▪  

 

図 138：ArbBuilder（シフトと回転） 
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 波形を CH1/CH2 に送信する 

1. ArbBuilder 送信(Send)  

 

図 139：ArbBuilder（CH1/CH2 に波形を送信する） 

2. Send to CH1 CH1 CH2  

 

図 140：ArbBuilder（送信成功のメッセージ） 
 

 任意波形の修正 

ArbBuilder

2 2 Edit 

Memory1 Edit Memory2 ArbBuilder 2

 

任意波形を修正するには、以下の手順を実行します。 

1. 基本(Basic)  

2. ArbBuilder  

3. 開く(Open)  

4.  
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 ArbExpress の概要 

ArbExpress Windows AWG AFG

ArbExpress 

 

Table 16: システム要件 

システム要件  

 

Windows XP Professional Windows 2000 Windows 98/Me

Windows NT Windows 7 32  

PC  Pentium III 800MHz 256 MB RAM 300MB

Microsoft InternetExplorer 5.01

.NET Framework 1.1 800  600

 

TekVISA 3.3.4.6  

 

▪  

▪ DUT  

▪  

▪ ArbExpress MATLAB AWG/AFG  

▪  
 

ArbExpress の概要 



ArbExpress  
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 ArbExpress ソフトウェア 

注： ArbExpress .tfw

AFG31000

 

ArbExpress

ArbExpress ArbExpress

ArbExpress® tek.com/product-software-series/arbexpress-signal-

generator-software  

Table 17: ArbExpress の操作 

概要 

 

 

 

 

 

ArbExpress  

 

 

  

 表示

(Display) > マーカ(Marker)

 

 

 

図 141：ArbExpress（メニュー・バー） 

 

 

図 142：ArbExpress（ツール・バー） 

 

https://www.tek.com/product-software-series/arbexpress-signal-generator-software
https://www.tek.com/product-software-series/arbexpress-signal-generator-software
https://www.tek.com/product-software-series/arbexpress-signal-generator-software
https://www.tek.com/product-software-series/arbexpress-signal-generator-software
https://www.tek.com/product-software-series/arbexpress-signal-generator-software


 ArbExpress  
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図 143：ArbExpress（ショートカット表示） 
 

 

図 144：ArbExpress（ステータス・バー） 
 

 

図 145：ArbExpress（波形表示） 
 

 

図 146：ArbExpress（マーカ領域） 
 



ArbExpress  
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 基本操作 

ArbExpress 

 

新しい波形を作成するには、以下の手順を実行します。 

1. ファイル(File)  

2. Blank sheet 1024

プロパティ(Properties)  

 

図 147：ArbExpress（ブランク・シート） 
 

3. 標準波形(Standard Waveform)

 

4. 設定(Settings)  

5. 垂直軸(Vertical)  

6. 水平軸(Horizontal)  

7. プレビュー(Preview)  

 

 

図 148：ArbExpress（標準波形） 
 



 ArbExpress  

 

AFG31000   123 

AWG AFG

 

 

1. Command List  

2. (Preview)  

 

図 149：ArbExpress（数式エディタ） 
 

 

1. 演算(Math) 波形演算(Waveform Math)

 

2. ノイズ(Noise)  

Resultant Waveform

 



ArbExpress  
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図 150：ArbExpress（演算アプリケーション） 
 

AWG/AFG File Transfer and Control AWG/AFG

Arb List Arb

 

注： Instrument Control

 

1. Communication AWG/AFG File Transfer & Control AWG/AFG

 

2.  

 

図 151：ArbExpress（転送） 
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 アプリケーション例 

 
 

 リサージュ・パターン 

31000 AFG 2

 

リサージュ・パターンを生成するには、以下の手順を実行します。 

1. 2 CH1 CH2 CH1 CH2 BNC

 

2.  

▪ 機能： (Sine) 

▪ 動作モード： (Continuous) 

▪ 振幅：1V 

▪ CH1 の周波数：400kHz 

▪ CH2 の周波数：500kHz 

 

図 152：波形パターンの設定 
 

アプリケーション例 
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3. XY  

4.  

 

図 153：リサージュ・パターンの表示 

5. AFG31000 1Vpp 0.5Vpp  

 

図 154：振幅を変更したリサージュ・パターンの表示 
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6. CH1 19°  

 

図 155：CH1 の位相を－19°に変更 
 

7.  

 

図 156：リサージュ・パターンの変化 
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 フィルタ特性の測定 

50Ω  

周波数特性を観察するには、以下の手順を実行します。 

1. CH1 CH1 BNC  

2.  

3. 50Ω  
 

 

図 157：AFG31000 シリーズをオシロスコープに接続する 
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4. (Run Mode) スイープ(Sweep)

 

5.  

 

図 158：周波数特性の測定 
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 パルス幅変調によるモータ速度の制御 

DC LED

PWM DC  

DC モータの速度を制御するには、以下の手順を実行します。 

1. DUT BNC  

2. PWM  

3. 100kHz  

 

図 159：デューティ比によってモータの速度が変化する 
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4.  

5.  

6. パルス・デューティ比(Pulse Duty)  

7.  

 

図 160：PWM 
 

 搬送波の抑制（周波数変調） 

 

搬送波を観察するには、以下の手順を実行します。 

1. 正弦波(Sine) FM  

2.  

▪ 1MHz 

▪ 2kHz 
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図 161：搬送波の周波数 
 

3. 4.8096kHz  

4.  

 

図 162：搬送波の抑制 
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